
 

  

日立U-2000型紫外可见分光光度计检修 

刘广辉 四川 四川省疾病预防控制中心供应维修科 610031

摘 要：本文详细介绍日立U-2000型紫外可见分光光度计一例通病故障的检修和处理过程，并分析造成该通病故障的原因。由于该类故障带
有普遍性，会对广大同仁解决同类故障时有所帮助。
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