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所二级及以上医院消毒供应中心管理质量调查分析
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依据/医院感染管理规范0和/河南省医疗机构消毒供应中心验收标准0对洛阳市
)"

所二级及以上医院

的消毒供应中心质量管理现状进行评审验收&检查内容包括组织管理)建筑布局与设备)质量管理三部分&

)"

所

医院评审合格率'市三级医院
&""-""A

#

!

*

!

$%市二级医院
##-#'A

#

!)

*

!%

$%县二级医院
++-+%A

#

+

*

'

$%市专科医

院
&""-""A

#

!

*

!

$&其中普遍存在消毒供应中心建筑面积小)布局欠合理)设备不完善)医疗器械清洗不彻底)灭菌

方法不可靠等不足&提示该市医院消毒供应中心管理工作仍需加强%须促进消毒供应中心规范化管理&

!关
!

键
!

词"

!

消毒供应中心(消毒(灭菌(管理(质量控制
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为了解本市各医院消毒供应中心管理工作现

状%我们于
!""*

年
#

月,

!""+

年
%

月组织省)市专

家对全市
)"

所二级及以上医院消毒供应中心的管

理工作进行专项检查%现将检查结果报告如下&

5

!

对象与方法

&-&

!

调查对象
!

洛阳市
)"

所二级及以上医院%其

中市三级综合医院
!

所%市二级综合医院
!%

所%县

二级综合医院
'

所%市专科医院
!

所&

&-!

!

调查方法
!

以/医院感染管理规范0和/河南省

医疗机构消毒供应中心验收标准0为依据%检查内容

包括组织管理)建筑布局与设备)质量管理三部分&

参加检查人员集中学习%制订标准%统一检查方法%

实地检查和调研相结合&

&-(

!

评审判断标准
!

消毒供应中心在组织管理)建

筑布局与设备)质量管理三项指标考评中一项未达

标即确定验收不合格&
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!

结果

!-&

!

组织管理体系
!

市三级医院合格率
&""-""A

%

市二级医院合格率
'+-("A

%县二级医院合格率

%%-%#A

%市专科医院合格率
&""-""A

&达标医院

均具备完善的组织管理体系%能按照/河南省医疗机

构消毒供应中心验收标准0要求%建立三级#二级$质

量控制%有主管业务院长直接负责%专业人员配备相

对合理&

!-!

!

建筑布局与设备
!

市三级医院合格率
&""A

%

市二级医院合格率
#*-&#A

%县二级医院合格率

%%-%#A

%市专科医院合格率
&""A

%详见表
&

&

&*A

存在布局)面积不合理及分区不明确等问题%污染物

品)清洁物品)无菌物品划分不清&

!-(

!

质量管理
!

市三级医院合格率为
&""-""A

%

市二级医院为
#&-)#A

%县二级医院为
++-+%A

%市

专科医院为
&""-""A

&

)"

所医院中%

#"A

未配备专

业超声及喷淋清洗设备%器械清洗不彻底(

!%-*"A

的医院手术器械仍采用化学消毒剂浸泡(灭菌质量

监测不完善%未按要求每天做空锅
GI

试验%生物监

测不及时%详见表
!

&

!-)

!

评审结果
!

市三级医院评审合格率为

&""-""A

%市二级医院为
##-#'A

%县二级医院为

++-+%A

%市专科医院为
&""-""A

%各级别医院评审

合格率差异无显著性#
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表
&

!

消毒供应中心布局与设备检查结果#

A

$

医院类别
布局及面积

合理 不合理

灭菌设备

脉动真空 下排气

超声及喷淋清洗设备

有 无

高压水枪

有 无

市三级医院#

./!

$

&""-"" "-"" &""-"" "-"" &""-"" "-"" &""-"" "-""

市二级医院#

./!%

$

#*-&# &)-#! '+-(" (-%" &&-&& ##-#' &)-#& #*-&'

县二级医院#

./'

$

%%-%# !!-!! ##-#' &&-&& ((-(( ++-+% !!-!! %%-%#

市专科医院#

./!

$

&""-"" "-"" *"-"" *"-"" "-"" &""-"" *"-"" *"-""

*

!

&-"% +-&" &"-#( #-+%

*

$
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$
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#
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#
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合计
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消毒供应中心质量管理检查结果#

A

$

医院类别
酶洗

有 无

器械清洗质量

彻底 有污渍

GI

监测

有 不全

生物监测

有 不全

器械灭菌方法

压力蒸汽 浸泡

市三级医院#

./!

$

&""-"" "-"" '#-(" &-%" &""-"" "-"" &""-"" "-"" &""-"" "-""

市二级医院#

./!%

$

'!-*' %-)& %)-"% !*-'( **-*+ ))-)) (%-") +!-'+ %)-"% !*-'(

县二级医院#

./'

$

%%-%# !!-!! **-*+ ))-)) ++-+% ((-(( ((-(( ++-+% **-*+ ))-))

市专科医院#
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!

讨论

组织管理体系中出现的问题首先是领导重视不

够&认为消毒供应中心不是创收科室%无法为医院

带来经济效益%所以对消毒供应中心的人力)物力)

政策)人员培养等方面的支持不够&科室人员配备

不合理%人员素质偏低%多数未经专业培训&质量管

理标准及检查考核内容不完善%未建立二级#三级$

质量控制(科护士长#护理部$对消毒供应中心平时

监督检查力度不够&应修订)完善质量考核标准%提

高工作人员的综合素质&

不同类别医院的消毒供应中心建筑布局)面

积及设备发展不平衡&考核结果显示%三级医院

优于二级医院%市级医院优于县级医院&要开发

领导层%对消毒供应中心给予一定投入%及时更

新)引进必要的灭菌设备与洗涤设备#如高压水

枪)洗涤机等$%保证全院手术器械包)诊疗包能够

集中回收至消毒供应中心统一规范处理%从而保

证消毒灭菌质量&

质量管理不足体现在人员培养和制度的执行方

面&消毒供应中心工作人员业务水平低%对技术操

作常规!

&

"

)/消毒技术规范0

!

!

"等规定标准掌握不熟

练%不能够严格按照规范执行&

)"

所医院中%

#"A

的医院消毒供应中心未配备必要清洗设备%

&!-*"A

未使用专业清洗酶%

!%-*"A

手术器械仍采用化学消

毒剂浸泡灭菌&

部分医院存在各项监测制度执行不到位%监

测项目不完善&

)"A

的医院消毒供应中心脉动真

空灭菌器未按要求做
GI

试验(

*%-*"A

的医院生

物监测全年监测不全&

GI

试验能及时准确监测

真空灭菌器抽真空的能力%捕捉是否有冷气团存

在%判断灭菌器是否漏气%是保证灭菌安全的关

键!

(

"

&生物监测是利用活的微生物进行监测%由

此证明灭菌包内的微生物是否已经全部死亡%是

判定是否达到灭菌要求的最可靠方法!

)

"

&因此%

对于预真空压力蒸汽灭菌%必须按要求进行
GI

试

验与生物监测&
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